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WC doplněk OM-AC1
Pro použití s 

NÁVOD K POUŽITÍ
Tento WC doplněk se používá se sadou OMNIgene®•GUT za účelem odběru vzorků stolice.

Upozornění: NEDOVOLTE, aby tento WC doplněk přišel do styku s vodou z WC, močí, čisticími prostředky 
nebo vonnými látkami.

Skladování: 15 °C až 25 °C

Postup: 

 T LES DEUX PARTIES    PEEL APART SLOWLY  
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Caution: Do NOT allow toilet water, urine, detergent or fragrance to come in contact  

1. Carefully peel open edge with; repeat for edge with  .

2. Attach adhesive surface of accessory to BACK of toilet seat with adhesive close to the  

3. Collect fecal sample following OMNIgene•GUT instructions.

4. 
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1 Balení obsahuje dva WC doplňky pro případ, že se odběr napoprvé nezdaří.
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2 Opatrně rozbalte okraj s ; opakujte postup u okraje s .
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3 WC doplněk nalepte lepivým povrchem na ZADNÍ část WC sedátka tak, 
aby lepidlo bylo blízko vnějšího okraje sedátka. Poté pevně přitlačte.
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4 Odeberte vzorek stolice podle návodu  
k použití sady OMNIgene•GUT.
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5 Použitý doplněk vhoďte do WC. Počkejte 1 minutu, dokud papír nezměkne. 
Poté spláchněte. Použitý doplněk můžete také odhodit do odpadu.
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Naplňte
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