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OM-AC1 accessorio per water
Utilizzato con 

ISTRUZIONI PER L’USO
Questo accessorio per water è utilizzato con il kit OMNIgene®•GUT per agevolare il prelievo di campioni di feci.

Attenzione: NON fare entrare in contatto questo accessorio per water con acqua proveniente dal water, urina, 
detergenti o profumi.

Conservazione: da 15°C a 25°C

Procedimento 

 T LES DEUX PARTIES    PEEL APART SLOWLY  
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Caution: Do NOT allow toilet water, urine, detergent or fragrance to come in contact  

1. Carefully peel open edge with; repeat for edge with  .

2. Attach adhesive surface of accessory to BACK of toilet seat with adhesive close to the  

3. Collect fecal sample following OMNIgene•GUT instructions.

4. 
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1	 Vengono forniti due accessori per water in caso non fosse possibile prelevare 
il campione al primo tentativo.
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2	 Rimuovere con cautela l’estremità contrassegnata con ; ripetere l’operazione 
con l’estremità contrassegnata con . 
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3	 Far aderire la superficie adesiva dell’accessorio alla PARTE POSTERIORE 
del sedile del water con l’adesivo vicino al bordo esterno del sedile e 
premere con decisione.
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4	 Prelevare il campione di feci seguendo  
le istruzioni per l’uso di OMNIgene•GUT.
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5	 Gettare l’accessorio utilizzato nel water. Attendere un minuto che la carta 
si ammorbidisca e quindi sciacquare. In alternativa, smaltire nei rifiuti.
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Riempire
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