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OM-AC1 Toiletaccessoire
Te gebruiken met 

GEBRUIKSAANWIJZING
Dit toiletaccessoire is bedoeld voor gebruik met de OMNIgene®•GUT kit om het verzamelen van stoelgangstalen 
te vergemakkelijken.

Opgelet: zorg ervoor dat GEEN toiletwater, urine, detergent of geurelement in contact komt met dit toiletaccessoire.

Opslag: 15°C tot 25°C

Procedure: 

 T LES DEUX PARTIES    PEEL APART SLOWLY  
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Caution: Do NOT allow toilet water, urine, detergent or fragrance to come in contact  

1. Carefully peel open edge with; repeat for edge with  .

2. Attach adhesive surface of accessory to BACK of toilet seat with adhesive close to the  

3. Collect fecal sample following OMNIgene•GUT instructions.

4. 

 

 T LES DEUX PARTIES    PEEL APART SLOWLY  

1

2

3

EN  

 

Caution: Do NOT allow toilet water, urine, detergent or fragrance to come in contact  

1. Carefully peel open edge with; repeat for edge with  .

2. Attach adhesive surface of accessory to BACK of toilet seat with adhesive close to the  

3. Collect fecal sample following OMNIgene•GUT instructions.

4. 

 

1 Er worden twee toiletaccessoires meegeleverd voor het geval u geen staal 
kunt verzamelen bij uw eerste poging.
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2 Trek voorzichtig de rand los met ; herhaal dit voor de rand met .
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3 Bevestig het klevende oppervlak van het accessoire ACHTERAAN de 
toiletbril met de klevende strook aan de buitenste rand van de toiletbril 
en druk stevig vast.
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4 Verzamel het stoelgangstaal volgens de gebruiksaanwijzing 
voor OMNIgene•GUT.
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5 Laat het gebruikte accessoire in het toilet vallen. Wacht 1 minuut tot het papier 
zacht wordt en trek dan door. U kunt het ook weggooien met het restafval.
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