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In vitro diagnosztikus hasznalatra

Mintagyiijtési ovintézkedések:
Gondoskodjon arrél, hogy a szivacsos hegy NE
érintkezzen semmilyen feliilettel a mintavétel el6tt.

A donor NEM ehet, ihat és dohanyozhat, illetve
nem hasznalhat ragogumit a nyalminta gyjtése
elétt 30 percig.

Rendeltetésszerii hasznalat: Ez a termék emberi
nyalmintabol szarmazé DNS gy(ijtésére és stabilizalasara
szolgal.

Tartalom: 1 db mintagyUjté készletet tartalmaz

Figyelmeztetések és ovintézkedések: Fulladasveszély.
A szivacs szajba helyezésekor dvatosan kell eljarni.

Ha a stabilizalé folyadék a szemével vagy a bérével érintkezik,
mossa le vizzel. NE nyelje le. Az anyagbiztonsagi adatlapot
(MSDS) a www.dnagenotek.com honlapon tekintheti meg

Tarolas: 15 °C-25 °C

Osszefoglalé és magyarazat a készlethez: Az
ORACcollectsDNA egy olyan készlet, amellyel 6nmaga
gyUjthet mintat, és amely tartalmazza az emberi nydlmintak
gyUjtéséhez sziikséges anyagokat és utasitasokat.

A cimkén 1évé jelmagyarazat:
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Meghatalmazott képvisel6
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Mintagyiijtési utasitasok:

Bontsa fel a csomagot és vegye ki a
gy(jtéeszkozt anélkil, hogy a szivacsos
hegyhez érne. Helyezze a szivacsot olyan
hatulra a szijban, amennyire még kényelmes,
és dorzsolje az alsé foginyhez (lasd a kozeli
képet) el6re-hatra irdnyd mozdulatokkal.
Dorzsoélje meg finoman a foginyt

10 alkalommal. A fogakat lehet&ség szerint
ne dorzsdlje.

Ismételje meg a finom dorzs6l6 mozdulatot
a szaj masik oldalan az alsé foginyen tovabbi
10 alkalommal.

Tartsa fliggdlegesen a csévet, hogy a benne
|év4 stabilizélé folyadék ne folyjon ki. Csavarja
le a kék kupakot a gyUijtécsérél anélkil, hogy
a szivacshoz érne.

Forditsa fejjel lefelé a kupakot, illessze a
szivacsot a cs6be, majd zarja le szorosan
a kupakot.

Forditsa meg a lezart csovet, és razza meg
er6teljesen 15-szor.
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Az ORAcollect-DNA nem érhet6 el az Egyestilt Allamokban.

Az ORAcollect bejegyzett védjegy, a DNA Genotek pedig a DNA Genotek Inc. védjegye.

Néhany DNA Genotek-termék nem minden foldrajzi régidban érhetd el; a részletekért forduljon értékesitési képviseldjéhez.
Az 6sszes DNA Genotek-protokoll, 6sszefoglalo és alkalmazasi jegyzet elérheté weboldalunk témogatési részében a
www.dnagenotek.com cimen.
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