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OM-AC1 toalettilbehør
Brukes sammen med 

BRUKSANVISNING
Dette toalettilbehøret brukes sammen med OMNIgene®•GUT-settet for å lette innsamlingen av fekalprøver.

Forsiktig: IKKE la toalettvann, urin, rengjøringsmiddel eller duft komme i kontakt med dette toalettilbehøret.

Oppbevaring: 15°C til 25°C

Fremgangsmåte: 

 T LES DEUX PARTIES    PEEL APART SLOWLY  
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Caution: Do NOT allow toilet water, urine, detergent or fragrance to come in contact  

1. Carefully peel open edge with; repeat for edge with  .

2. Attach adhesive surface of accessory to BACK of toilet seat with adhesive close to the  

3. Collect fecal sample following OMNIgene•GUT instructions.

4. 

 

 T LES DEUX PARTIES    PEEL APART SLOWLY  

1

2

3

EN  

 

Caution: Do NOT allow toilet water, urine, detergent or fragrance to come in contact  

1. Carefully peel open edge with; repeat for edge with  .

2. Attach adhesive surface of accessory to BACK of toilet seat with adhesive close to the  

3. Collect fecal sample following OMNIgene•GUT instructions.

4. 

 

1 Det følger med to toalettilbehør i tilfelle du ikke klarer å samle 
inn en prøve på det første forsøket.
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2 Dra forsiktig i flikene med ; gjenta for fliker med .
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3 Fest tilbehørets klistrete overflate til BAKSIDEN av toalettsetet 
med klisteret nære den ytre kanten av setet og trykk godt fast
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4 Samle fekalprøve ved å følge  
bruksanvisningen til OMNIgene•GUT.
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5 Kast brukt tilbehør i toalettet. Vent 1 minutt til papiret blir mykt, 
deretter trekk ned. Du kan også kaste det i søppelet.
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