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OM-AC1 Toalettillbehör
Används med 

BRUKSANVISNING
Detta toalettillbehör används med OMNIgene®•GUT-kit för att underlätta insamlingen av fekalprov.

Varning: Låt INTE toalettvatten, urin, rengöringsmedel eller doft komma i kontakt med detta toalettillbehör.

Förvaring: 15 °C till 25 °C

Procedur: 

 T LES DEUX PARTIES    PEEL APART SLOWLY  
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Caution: Do NOT allow toilet water, urine, detergent or fragrance to come in contact  

1. Carefully peel open edge with; repeat for edge with  .

2. Attach adhesive surface of accessory to BACK of toilet seat with adhesive close to the  

3. Collect fecal sample following OMNIgene•GUT instructions.

4. 
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1 Två toalettillbehör ingår om du inte kan samla in något 
prov på det första försöket.
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2 Öppna kanten försiktigt med ; upprepa för kant med .

Made in Canada 

MDNA Genotek Inc. 

Ottawa, ON, Canada  K2V 1C2 

Subsidiary of OraSure Technologies Inc. 

Contains 1 collection devices

 15°C

 

l
  C°52

 
 

Y

h

1 minut

3 Fäst tillbehörets klistriga yta i toalettstolens BAKSIDA med klistret nära sitsens 
ytterkant och tryck till.
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4 Samla in fekalprovet genom att följa 
bruksanvisningen för OMNIgene•GUT.
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5 Släpp ned förbrukat tillbehör i toaletten. Vänta 1 minut tills pappret har blivit 
mjukt och spola sedan. Du kan också kasta det i papperskorgen.
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