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Εξάρτημα τουαλέτας OM-AC1
Χρησιμοποιείται με το προϊόν 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτό το εξάρτημα τουαλέτας χρησιμοποιείται με το προϊόν OMNIgene®•GUT για ευκολότερη συλλογή 
δειγμάτων κοπράνων.

Προσοχή: ΜΗΝ φέρνετε νερό τουαλέτας, ούρα, απορρυπαντικά ή αρωματικά σε επαφή με αυτό το 
αξεσουάρ τουαλέτας.

Φύλαξη σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C

Διαδικασία: 

 T LES DEUX PARTIES    PEEL APART SLOWLY  
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Caution: Do NOT allow toilet water, urine, detergent or fragrance to come in contact  

1. Carefully peel open edge with; repeat for edge with  .

2. Attach adhesive surface of accessory to BACK of toilet seat with adhesive close to the  

3. Collect fecal sample following OMNIgene•GUT instructions.

4. 
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1 Παρέχονται δύο εξαρτήματα τουαλέτας για την περίπτωση που δεν είστε 
σε θέση να συλλέξετε ένα δείγμα με την πρώτη προσπάθεια.
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2 Τραβήξτε με προσοχή το χαρτί που καλύπτει την κολλώδη επιφάνεια 
από το άκρο με την ένδειξη . Επαναλάβετε τη διαδικασία για το άκρο 
με την ένδειξη .
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3 Επικολλήστε την επιφάνεια με την κολλώδη ουσία του εξαρτήματος στο ΠΙΣΩ 
μέρος του καθίσματος της τουαλέτας με την κολλώδη ουσία κοντά στο 
εξωτερικό άκρο του καθίσματος και πιέστα καλά.
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4 Συλλέξτε το δείγμα κοπράνων 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
του OMNIgene•GUT.
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5 Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο αξεσουάρ στην τουαλέτα. Περιμένετε 1 λεπτό 
να μαλακώσει το χαρτί και στη συνέχεια τραβήξτε το καζανάκι. Εναλλακτικά, 
απορρίψτε στα σκουπίδια.
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Πλήρωση
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