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ORE-100 Instrukcje dotyczace pobierania prébki:

Otwérz opakowanie i wyjmij szpatutke bez
dotykania koncowki gabki. Umies¢ gabke tak
gteboko w ustach, jak to mozliwe bez
powodowania dyskomfortu, i pocieraj wzdtuz
dolnych dzigset (patrz zblizenie) ruchem do
tytu i do przodu. Delikatnie potrzyj dzigsta

10 razy. Jesli to mozliwe, unikaj pocierania
zebow.

Srodki ostroznosci dotyczace pobierania:

Przed pobraniem nalezy upewnic¢ sie, ze koncéwka gabki
NIE styka sie z zadna powierzchnia.

Delikatnie powtdrz ruch pocierania
dodatkowe 10 razy po przeciwnej stronie
jamy ustnej, wzdtuz dolnych dzigset.

Dawca NIE powinien jes¢, pi¢, pali¢ ani zu¢ gumy na
30 minut przed pobraniem proébki sliny.

Przeznaczenie: do pobierania i stabilizacji RNA z prébek
ludzkiej sliny

Zawartos¢: zawiera 1 zestaw do pobierania

Ostrzezenia i Srodki ostroznosci: ryzyko zadtawienia.
Nalezy zachowac ostroznos¢ przy wktadaniu gabki do ust.

Trzymaj probdwke pionowo, aby zapobiec
rozlaniu ptynu stabilizujgcego znajdujacego
sie wewnatrz probéwki. Odkrec zatyczke

z proboéwki do pobierania, nie dotykajac
gabki.

Jesli ptyn stabilizujacy dostanie sie do oczu lub na skére,
nalezy przemy¢ je woda. NIE potyka¢. Patrz MSDS na
stronie www.dnagenotek.com

Przechowywanie: 15-25°C
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Podsumowanie i opis zestawu: ORAcollect-RNA jest Odwré¢ zatyczke do géry nogami, wiéz
zestawem do samodzielnego pobierania, ktdry zawiera 4 gabke do probowki i szczelnie zar;’nknij
materiaty i instrukcje dotyczace pobierania prébek ludzkiej ’
sliny.
Legenda etykiety:
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Wyréb medyczny do diagnostyki in vitro

Odwré¢ zamknieta probéwke i energicznie
potrzasnij nig 15 razy.

Oznaczenie CE
Oznaczenie UKCA
Producent

Wyréb medyczny

Nie uzywac ponownie

Sprawdzi¢ instrukcje uzycia 15x

Termin waznosci
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Do diagnostyki in vitro (IVD), na recepte i do uzytku w ramach

zezwolenia na zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.
Ten wyréb do pobierania probek nie zostat zatwierdzony przez FDA.

E Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haga, Holandia

Ten wyrdb do pobierania prébek zostat dopuszczony przez FDA w ramach EUA.
Osoba odpowiedzialna w Wielkiej Brytanii: Emergo Consulting (UK) Limited c¢/o Cr360 — UL International, Compass House,

Ten wyréb do pobierania probek zostat dopuszczony wytacznie do pobierania Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ
i przechowywania probek $liny jako pomoc w wykrywaniu kwasu nukleinowego

X o A , Sponsor w Australii: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australia
7 SARS-CoV-2, a nie do wykrywania innych wiruséw lub patogendw.

ORAcollect jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a DNA Genotek jest znakiem handlowym firmy DNA Genotek Inc.

Ten wyréb do pobierania probek jest dopuszczony wylacznie na czas Niektore produkty firmy DNA Genotek moga nie by¢ dostepne we wszystkich regionach i nalezy skontaktowac sie
deklaracji, ze istniejg okolicznosci uzasadniajace zezwolenie na awaryjne z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania szczegotow. Wszystkie protokoty DNA Genotek, dokumentacja i uwagi
zastosowanie d\'agnostyki in vitro do Wykrywama i/lub d\'agnozowania dotyczace zastosowania sg dostepne w sekcji wsparcia na naszej stronie internetowej www.dnagenotek.com.
COVID-19 na mocy pkt 564(b)(1) federalnej ustawy o zywnosci, lekach Patent (www.dnagenotek comy/legalnotices)

i kosmetykach (Federal Food, Drug and Cosmetic Act), 21 U.S.C. § 360bbb-3(b) © 2021 DNA Genotek Inc, jednostka zalezna OraSure Technologies, Inc, wszelkie prawa zastrzezone.
(1), chyba Zze dopuszczenie zostanie wczesniej zakoficzone lub odwotane. PD-PR-01106 (PL - Polish) Issue 1/2021-04



